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            Abstract
          
        

        
          During the intramedullary nailing procedure, surgeons feel difficulty in manipulation of the X-ray device to align it to axes of nailing holes and suffer from the large radiation exposure from the X-ray device. These problems are caused by the fact the surgeon cannot see the hole’s location directly and should use the X-ray device to find the hole’s location and direction. In this paper, we proposed the robotic guidance of the distal screwing using an optical tracking system. To track the location of the hole for the distal screwing, the reference marker is attached to the proximal end of an intramedullary nail. To guide the drill’s direction robustly, the 6-degree-of-freedom robotic arm is used. The robotic arm is controlled so as to align the drill guiding tool attached the robotic arm with the obtained the hole’s location. For the safety, the robot’s linear and angular velocities are restricted to the predefined values. The experimental results using the artificial bones showed that the position error and the orientation error were 0.91 mm and 1.64°, respectively. The proposed method is simple and easy to implement, thus it is expected to be adopted easily while reducing the radiation exposure significantly.
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      1. 서 론
      근골격계 골절 정복 수술은 대퇴골, 경골 또는 상완골 같은 근골격에 골절상을 입었을 때 골절 부위를 다시 접합하는 외 과 수술을 말한다. 근골격계 골절 정복 수술은 다음 같이 진행 된다. 1) 수술 중 획득한 X-ray 이미지를 이용하여 골절 상태와 부위를 확인한다. 이때 수술 전 CT이미지도 촬영하여 활용되 기도 한다. 2) 어긋난 골절부위를 당겨서 1차 정렬을 수행한다. 3) 수술 중 획득한 환부의 관상면, 시상면 그리고 축면의 X-ray 이미지들을 기반으로 보다 정밀한 2차 정렬을 수행한다. 4) 정 렬이 완료되면 정렬된 상태를 유지하면서 상황에 따라 고정 막대, 즉 금속정(Intramedullary nail)를 삽입하거나 고정판을 삽입한다. 5) 마지막으로, 금속정이나 고정판을 뼈에 부착하 고 고정시킨 뒤 수술 부위를 봉합하고 수술을 마친다[1].

      이때, 금속정을 뼈에 부착하는 과정을 금속정 내고정 (Intramedullary nailing) 수술이라고 하며 이는 다음과 같이 진 행된다. 1) 피부절개 후 Fig. 1(a)와 같이 대퇴부의 Greater Trochanter부근에 구멍을 내서 골수강까지 확장 시킨다. 2) Guide Wire를 근위부의 골수강을 통해서 원위 부의 골수강까 지 삽입하여 금속정이 안정적으로 들어갈 수 있도록 한다. 3) Guide Wire를 따라 금속정을 정렬된 뼈의 골수강 내에 삽입시 킨다. 4) X-ray 이미지를 통해 금속정의 근위부와 원위부의 나 사체결 구멍위치를 확인한 후 Fig. 1(b)와 같이 고정나사를 체 결하여 뼈에 금속정을 고정시킨다.

      
        
        

        [Fig. 1] 
				
        

        
          Key procedures of distal interlocking screwing

        
        

        

      

      금속정 고정술의 가장 힘들면서 중요한 부분은 원 위부 고 정나사를 금속정의 원 위부 구멍에 정확한 위치에 정확한 방 향으로 삽입하는 것이다. 뼈 안에 있는 금속정의 구멍위치를 직접 눈으로 확인할 수 없기 때문에 X-ray를 많이 찍어야 하며, 2차원 X-ray 영상을 기반으로 위치를 예상하여 X-ray 장비를 움직이기에 방향 정렬이 쉽지 않다. 나사체결 방향이 맞지 않 을 경우에는 반복작업을 함으로써 골절된 뼈와 연부조직에 손 상이 많이 발생하며 X-ray 피폭량이 증가된다[2].

      환자와 의사의 많은 X-ray 피폭량을 줄이면서 금속정 나사 체결 구멍위치와 방향을 정확하게 찾아서 나사를 체결하는 방 법에 대한 연구들은 다양한 접근 방법으로 진행되어 왔다[3-9]. 먼저, [3] 또는 [4]과 같이 X-ray 영상 이미지를 이용하여 금속 정의 나사체결구멍을 획득하는 방법이 있다. 정확도를 높이기 위하여 2개의 서로 다른 방향의 영상을 사용하기도 하는데, 정 확한 위치를 얻기 위해서는 정교한 캘리브레이션 작업이 필요 하며, X-ray피폭량을 완전히 제거하지 못하는 단점이 존재한 다. Soni et al.은 외부 고정지그를 이용하는 방법을 제시하였 는데[5], 이는 금속정의 끝단에 같은 길이의 막대를 부착하여 인체 밖에서 지그를 통해 구멍위치를 지정하는 방법이다. 하 지만 고정도구 연결단에서의 작은 각도에러로 인하여 무시할 수 없는 크기의 구멍 위치에러가 발생하기도 한다. 최근 Distalock, LLC사에서는 금속정 내부로부터 피부 밖으로 드릴 링하는 방법을 제시하였다[6]. 삽입된 금속정 내부에서 구멍을 통해 피부 밖으로 드릴링해서 구멍의 위치를 지정하는 방법이 다. 피부 밖으로 나온 드릴 끝단을 기준으로 밖에서 다시 드릴 링하는 방법이다. 내부에서 밖으로 나올 때 수직방향으로 나 오지 않을 수 있고, 피부 조직을 손상시킬 수 있는 문제가 존재 한다. 이 외에도, Wong et al.은 코일로 감은 C-shape모양의 전 자기장 발생장치를 이용하여 금속정 구멍에서 전압의 변화를 측정하여 구멍의 위치를 예측하는 방법[7]을 제시하였고, Antonini et al.은 전자기장과 마그네틱 센서를 이용한 수동형 방향 결정 장치를 개발하여 성능을 제시하였다[8]. 전자기장을 사용하는 이러한 시스템들은 X-ray피폭량을 현저히 줄일 수 있지만, 자기장은 주변환경(로봇, 금속 지그 등)에 따라서 쉽 게 왜곡되기에 금속정 나사체결 구멍위치의 정밀도가 떨어질 수 있다. 최근에는 광섬유소스를 금속정 안의 나사체결 구멍 위치에 접근시킬 때 빛의 강도를 감지하여 구멍의 위치를 확 인하는 방법[9]을 제안하였다. 이 방법은 대략적인 구멍의 위치 만 확인이 가능하며 빛의 강도가 약해 피부는 뚫지 못해 피부 를 크게 절개하는 단점이 존재한다.

      본 연구에서는 고정 툴 변형의 영향을 최소화하고 X-ray피 폭을 최소화하며 외부 자기장 영향을 받는 전자기를 사용하지 않는 광학식 측정장치 기반의 최소침습적 접근방법을 제시하 려고 한다. 즉 광학식 측정장치를 이용하여 끝단 마커 기준의 구멍 위치의 관계를 구하고, 시술 중에 구멍 위치를 계산하여 로봇의 드릴링 툴이 구멍과 정확히 정렬하도록 이동하여 의료 진이 드릴을 쉽게 하기 위한 가이드를 제공하려 한다.

    

    

  
    
      2. 광학식 측정기반의 금속정 나사체결 구멍위치 획득 알고리즘
      
        2.1 구멍위치 획득
        금속정의 나사체결 구멍위치는 골수강 내에 들어가면 확인 이 어렵다. 이를 해결하기 위하여 본 논문에서는 삽입 전 미리 금속정의 노출되는 머리부위에 부착된 금속정 마커(Intra- Medullary (IM) rod Marker)를 기준으로 원위 부의 나사체결 구멍위치를 나타내는 구멍마커(Hole Marker)를 이용하여 원 위부 나사체결 구멍위치와 금속정 마커의 상관 관계를 획득하 고, Hole Marker를 제거한 상태에서 금속정을 골수강 내에 삽 입 후 노출된 IM Marker 기준으로 획득한 구멍위치로 로봇 툴 끝단을 이동시키는 방법을 제안한다. 제안하는 방법은 Fig. 2 와 같이 금속정 삽입 전과 삽입 후 작업으로 나누어 나타낼 수 있다.

        
          
          

          [Fig. 2] 
				
          

          
            Conceptual diagram of proposed system

          
          

          

        

        
          1) 금속정 삽입 전 작업
          Fig. 2(a)는 금속정 삽입 전 그림이다. 주요목적은 IM Maker 와 Hole Marker 사이의 상관관계를 구하는 것이다. Hole Marker는 노출되지 않는 금속정 나사체결 구멍에 장착되고, IM Marker는 금속정의 머리부위의 입구에 장착된다. 두 개의 마커를 금속정에 각각 부착시키고 나서 광학식 측정장치 (Optical Tracking System-OTS)를 이용하여 각 마커의 위치를 획득하고, 식 (1)과 같이 두 마커의 상관관계를 구한다. 구멍의 좌표계는 구멍의 중심축을 z방향으로 선정하였고, 중심축과 금속정 표면이 만나는 점을 원점으로 선정하였다.
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          두 마커(Hole Marker, IM Marker)의 상관관계를 구하고 나 면, 수술절차에 따라서 금속정에 부착된 두 마커를 빼고 골절 된 뼈에 삽입시킨다.

        

        
          2) 금속정 삽입 후 작업
          로봇에 부착된 drill guiding tool의 끝단을 금속정 나사체결 구멍위치에 접근시키기 위해서는 로봇 툴에 끝단 마커(Rtool Marker)를 추가로 부착하였다. Rtool Marker의 원점은 drill guiding tool 끝단에 위치하도록 교정하였고, 툴의 축방향을 z 방향으로 선정하였다. 이 상태에서, 다시 IM Marker를 금속정 끝단에 삽입시킨 뒤, Rtool Marker와 IM Marker의 상관관계를 구하고, 금속정을 삽입하기 전에 구한 IM Marker와 Hole Marker의 상관관계를 이용하여 Rtool Marker와 Hole Marker 의 상관관계를 식 (2)와 같이 구할 수 있다.
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          다음으로, IM Marker기준위치로부터 로봇을 이동하여 금 속정 나사체결 구멍위치를 향해 접근시킨다. 제안된 시스템의 각 요소들의 이름은 Table 1에 정리되어 있다.

          
            [Table 1] 
				
            

            
              Name of components of proposed system

            
            

          

          
            
              
                	Index
                	Name
                	Index
                	Name
              

            
            
              	1
              	Bone
              	5
              	Optical tracking system
            

            
              	2
              	Intramedullary nail
              	6
              	Rtool marker
            

            
              	3
              	IM marker
              	7
              	Drill guiding tool
            

            
              	4
              	Hole marker
              	8
              	Robotic arm
            

          

          

        

      

      
        2.2 로봇 유도 알고리즘
        금속정을 고정하기 위한 나사체결 구멍위치를 알아낸 다음 해야 할 일은, 로봇을 이용하여 원 위부 나사체결 가이드를 하 는 것이다. 이는 Drill guiding tool 끝단의 위치를 금속정 원위 부 나사체결 구멍의 위치와 일치시킴을 의미한다. 이를 수학 적으로 표현하면 2.1에서 얻어진 RtoolHoleT가 4×4 단위행렬 (identity matrix)로 된다는 의미와 같다.
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        본 연구에서는 로봇이 따라가기 위한 위치와 각도 제어명 령을 독립적으로 생성하였다. Fig. 3은 로보틱 가이드 제어흐 름을 나타내는 블록 다이어그램이다. 광학식측정장치(OTS) 에서 IM Marker와 Rtool Marker를 획득하여, RtoolHoleTdes 를 측 정한 뒤, 식 (3)의 희망 위치로 가기 위한 로봇의 증분 지령을 생성하게 된다. 나사체결 구멍의 위치까지 도달할 때까지 로 봇은 일정한 속도와 각속도를 갖도록 하여 안전성을 향상 시 켰다.

        
          
          

          [Fig. 3] 
				
          

          
            Block diagram for robotic guidance

          
          

          

        

        
          1) 위치제어
          로봇이 금속정 나사체결 구멍위치 접근 과정가운데 과다속 도 이동으로 인한 환자와 의사의 다침을 막기 위하여 로봇의 이동속도를 제한하였다. Fig. 4에서 보여준 바와 같이 로봇이 구멍위치로 향하여 이동할 때 필요한 위치(파란색 실선)가 결 정되면, 최대 속도를 제한하여 수정된 희망 위치(주황색 점선) 를 생성하여 로봇 제어에 활용하였다.

          
            
            

            [Fig. 4] 
				
            

            
              Modified desired position with its restricted velocity

            
            

            

          

          Fig. 5과 같이 로봇 현재 위치(P1)에서 나사체결 구멍위치 (P2)로 접근할 때, 로봇이 이동할 수 있는 최대 속도를 Vmax 라 하자. 본 연구에서 사용된 로봇은 일정한 sampling time (ST, 5msec)마다 희망 변위를 제어 입력 신호로 받기 때문에, 본 연 구에서는 희망 변위 ΔPmodi를 구하도록 구현하였다. 즉, 희망 변위 ΔP = P2 - P1 가 필요할 때, 그 길이 |ΔP| 가 Vmax⋅ST 보다 크면, Fig. 5와 같이 ΔPmodi를 제한하도록 하고, 작으면 그대로 사용한다.

          
            
            

            [Fig. 5] 
				
            

            
              Algorithm for restriction on maximum velocity

            
            

            

          

        

        
          2) 방향제어
          방향제어도 기본적인 개념은 Fig. 6에서 제시하는 바와 같이 앞의 위치제어와 같다. 공간상의 움직임을 고려하기 위 하여, Equivalent angle-axis representation방법을 활용하였다 [10]. 계산의 간략화를 위하여, 각도 변화는 미소 변위라고 가정 하였으며, 최대 각속도는 Ωmax라 하였다. Rtool Marker기준 의 현재의 Hole Marker 위치가 식 (4)과 같이 주어질 때, 미소 변위로 가정하여 Equivalent angle과 해당 axis를 구하면 각각 식 (5)와 (6)으로 표현되며, 회전 변위 Δϕ는 식 (7)과 같이 표 현된다. 만약 필요한 로봇의 회전 변위의 길이 |Δϕ| 가 Ωmax ⋅ ST 보다 크면, 수정된 회전 변위는 Δϕmodi = Ωmax ⋅ ST⋅K^ 와 같이 제한되고, 작으면 그대로 사용하게 된다. 이 때 회전의 방향은 K^ 로 유지하였다.

          

          
            
              
                	
                  
                    
                      
                        
                          
                            
                              
                                
                                  R
                                  t
                                  o
                                  o
                                  l
                                
                              
                            
                            
                              
                                
                                  H
                                  o
                                  l
                                  e
                                
                              
                            
                          
                          
                            R
                            
                              m
                              e
                              a
                              n
                              s
                            
                          
                          =
                          
                            [
                            
                              
                                
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          11
                                        
                                      
                                    
                                  
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          12
                                        
                                      
                                    
                                  
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          13
                                        
                                      
                                    
                                  
                                
                                
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          21
                                        
                                      
                                    
                                  
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          22
                                        
                                      
                                    
                                  
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          23
                                        
                                      
                                    
                                  
                                
                                
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          31
                                        
                                      
                                    
                                  
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          32
                                        
                                      
                                    
                                  
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          33
                                        
                                      
                                    
                                  
                                
                              
                            
                            ]
                          
                        
                      
                    
                  
                
                	
                  (4) 
				
                
              

            

          

          

          
            
              
                	
                  
                    
                      
                        
                          Δ
                          θ
                          =
                          
                            
                              cos
                            
                            
                              −
                              1
                            
                          
                          
                            (
                            
                              
                                
                                  
                                    r
                                    
                                      11
                                    
                                  
                                  +
                                  
                                    r
                                    
                                      22
                                    
                                  
                                  +
                                  
                                    r
                                    
                                      33
                                    
                                  
                                
                                2
                              
                            
                            )
                          
                        
                      
                    
                  
                
                	
                  (5) 
				
                
              

            

          

          

          
            
              
                	
                  
                    
                      
                        
                          
                            K
                            ^
                          
                          =
                          
                            1
                            
                              2
                              sin
                              Δ
                              θ
                            
                          
                          
                            [
                            
                              
                                
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          32
                                        
                                      
                                      −
                                      
                                        r
                                        
                                          23
                                        
                                      
                                    
                                  
                                
                                
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          13
                                        
                                      
                                      −
                                      
                                        r
                                        
                                          31
                                        
                                      
                                    
                                  
                                
                                
                                  
                                    
                                      
                                        r
                                        
                                          21
                                        
                                      
                                      −
                                      
                                        r
                                        
                                          12
                                        
                                      
                                    
                                  
                                
                              
                            
                            ]
                          
                        
                      
                    
                  
                
                	
                  (6) 
				
                
              

            

          

          

          
            
              
                	
                  
                    
                      
                        
                          Δ
                          ϕ
                          =
                          Δ
                          θ
                          ⋅
                          
                            K
                            ^
                          
                        
                      
                    
                  
                
                	
                  (7) 
				
                
              

            

          

          
            
            

            [Fig. 6] 
				
            

            
              Algorithm for restriction on maximum angular velocity

            
            

            

          

        

      

    

    

  
    
      3. 실험 및 검증
      
        3.1 실험세팅
        Fig. 7은 제안된 로보틱 가이딩 시스템을 검증하기 위한 실 험 세트이다. 광학식측정장치(OTS), 6자유도 산업용 로봇(현 대중공업, HA006), 로봇제어기(현대중공업 Hi5제어기), 금속 정, 모형 뼈(Sawbones, Co., 대퇴골뼈), 가이딩 홀, 마커, 지그로 구성 되어있다. 시스템을 통합적으로 제어하기 위하여, 윈도 우 PC에서 MFC를 이용하여 C++로 프로그램을 구성하였으 며, Hi5 제어기가 필요로 하는 5 msec의 주기를 구현하기 위하 여 multimedia timer를 이용하였다. Fig. 8은 실험 세트에서 필 요한 각 장치를 독립적으로 보여주고 있다. 금속정 삽입 전 설 정은 Fig. 9과 같고, Fig. 10은 금속정이 삽입된 상태에서 가이 딩이 완료된 상태를 나타낸다. 금속정이 인체내에 삽입함으로 인하여 Hole Marker는 직접적으로 금속정에 장착할 수 없기 때문에 우선 IM Marker과 Hole Marker의 상관관계를 구하고 IM Marker 를 장착된 금속정을 인체에 삽입시킨다.

        
          
          

          [Fig. 7] 
				
          

          
            Experimental setup for robotic guidance system

          
          

          

        

        
          
          

          [Fig. 8] 
				
          

          
            Main components: (a) Intramedullary Nail (① Proximal end, ② Distal end), (b) IM Marker, (c) Hole Marker, (d) Rtool Marker, (e) Drill guiding tool(③ Guiding hole, ④ Indication tip), f) Assembled drill guiding tool

          
          

          

        

        
          
          

          [Fig. 9] 
				
          

          
            Intramedullary nail with attachment of IM Marker and Hole Marker

          
          

          

        

        
          
          

          [Fig. 10] 
				
          

          
            Situation when the drill guiding tool and the hole are aligned (① (estimated) Hole Marker, ② Rtool Marker)

          
          

          

        

      

      
        3.2 정확도 측정 방법
        본 장에서는 로봇 툴 끝단의 최종위치 및 자세와 금속정의 실제 나사체결 구멍위치와 및 자세 의 에러를 측정하기 위한 방법을 설명하고자 한다.

        
          1) 위치 에러
          위치 에러를 측정하기 위해서 Fig. 11과 같이 구멍과 수직으 로 카메라를 위치시켰다. O는 구멍의 중심, C는 드릴 가이딩 툴의 끝단 위치, AB는 구멍의 직경이다. 카메라에서 획득된 이미지에서, 실제 구멍직경(dAB_real)과 이미지상 구멍직경 (dAB_image)의 비와, 실제 드릴 가이딩 툴 끝점과 구멍 중심 사이 의 거리(dOC_real)와 이미지상에서의 드릴 가이딩 툴 끝점과 구 멍 중심 사이의 거리(dOC_image)의 비를 이용하여 아래와 같이 dOC_real를 구할 수 있고, 이를 위치 에러로 정의하였다. Fig. 11(c)는 실제 실험 세트를 이용하여 촬영된 이미지이다.
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            [Fig. 11] 
				
            

            
              Method to measure position error

            
            

            

          

        

        
          2) 각도 에러
          각도 에러를 구하기 위해서는 Fig. 12(a)와 Fig. 12(b)와 같이 카메라 축이 금속정과 수직이 되도록 정렬하였으며, 보다 정 확한 측정을 위하여 서로 수직이 되는 두 방향에서 측정하였 다. 두 개의 구멍이 평행하기 때문에, 구멍의 축방향을 쉽게 찾 기 위하여 indicator rod를 금속정의 두 번째 나사구멍에 삽입 시켰다. 이미지상에서 드릴 가이딩 툴의 중심축과 indicator rod 중심축이 이루는 각도를 에러각도로 정의하였으며, 아래 의 (9)식을 통하여 구할 수 있다. 여기서 α는 Fig. 12(c)와 같이 axial view에서의 각도 에러, β는 Fig. 12(d)와 같이 lateral view 에서의 각도 에러로 정의하였다.
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              Method to measure angular error

            
            

            

          

        

      

      
        3.3 실험결과
        본 장에서는 3.2장에서 제시된 방법을 이용하여 로보틱 가 이딩 시스템의 위치 정확도와 방향 정확도를 측정하였다. 초 기 위치는 위치 100 mm이상, 각도 40도 이상 떨어진 위치에서 시작하였으며, 총 5회 반복하였다. Fig. 13은 제안된 방법으로 정렬된 드릴 가이딩 툴과 금속정의 위치관계 예시를 보여준 다. 총 5회 동안의 실험에서 얻어진 결과는 Table 2와 같으며, 이는 Fig. 14와 같이 그림으로 표현되었다. Fig. 14와 같이 위치 에러는 0.91 ± 0.18 mm로 측정되었고, 각도 에러는 1.64±0.29° 로 측정되었다. 본 논문에서 사용되는 금속정의 체결부 구멍 의 직경은 5 mm이고 나사는 직경은 4.5 mm이다. 제시된 값은 기존의 논문들[7]에서 제시된 정확도(2 mm 및 10°도 이하)에 비하여 유사하거나 높은 결과로 나사 체결을 위해 충분한 정 확도이다.

        
          
          

          [Fig. 13] 
				
          

          
            Robotic Guidance System

          
          

          

        

        
          
          

          [Fig. 14] 
				
          

          
            Position error and angle error

          
          

          

        

        
          [Table 2] 
				
          

          
            Position error and angle error

          
          

        

        
          
            
              	
              	Test 1
              	Test 2
              	Test 3
              	Test 4
              	Test 5
              	Avg±STD
            

          
          
            	Position Error(mm)
            	0.74
            	0.83
            	1.20
            	0.94
            	0.82
            	0.91±0.18
          

          
            	Angle Error(°)
            	1.69
            	1.38
            	2.01
            	1.81
            	1.32
            	1.64±0.29
          

        

        

      

    

    

  
    
      4. 결 론
      본 논문에서는 광학식측정장치를 이용하여 구멍의 위치, 금속정의 끝단 위치, 로봇의 끝단 위치를 측정하여, 금속정이 삽입된 상태에서도 나사체결 구멍의 위치를 계산할 수 있는 간단한 방법을 제시하였다. 이러한 정보를 이용하여 로봇 끝 단에 장착된 드릴 가이딩 툴을 나사체결 구멍 위치와 정렬시 키는 알고리즘을 구현하였으며, 선형 속도 및 각속도를 제한 하기 위한 방법을 제시하였다. 산업용 로봇을 이용하여 알고 리즘을 검증하였으며, 0.91 mm의 위치오차와 1.64°의 각도오 차를 가짐을 확인하였다.

      얻어진 결과는 나사체결을 위해서는 충분한 정확도를 보여 줬지만, 본 연구는 실제 뼈에 금속정을 삽입하지 않고, 일부만 삽입하여 금속정 구멍이 노출된 상태로 실험을 하였기에, 뼈 와 금속정 사이의 상호작용에 의해 발생하는 변형에 기인하는 에러를 포함하지 못한다. 또한, 실제 수술 과정을 진행할 때 발 생하는 예상하지 못하는 에러가 추가될 수 있기 때문에, 염소 다리와 같은 실제 뼈를 이용한 동물 실험 등을 통하여 추가 검 증을 시도할 예정이다. 금속정 변형에 의한 에러가 발생할 경 우, 이러한 에러를 쉽게 보상할 수 있는 메커니즘 또는 로봇 가 이딩 기술도 개발할 예정이다. 뿐만 아니라 에러를 측정하는 방법도 개선될 수 있다[11]. 광학 측정 모듈을 부착된 Indicator rod와 로봇의 상대 위치를 측정하는 방법 등이 고려될 수 있다. 최종적으로 본 알고리즘은 현재 개발 중에 있는 골절 정복 수 술용 로봇[12]과 통합되어 정복 작업과 나사체결을 모두 수행할 수 있도록 개발될 예정이다.
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